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I. Cel procedury: 

Celem procedury jest prawidłowy dobór metody, środków oraz sposobu przeprowadzenia procesu dekontaminacji narzędzi, sprzętu 

medycznego i powierzchni. 

 

II. Podział sprzętu wielorazowego użytku w zależności od ryzyka zakażenia: 

• Sprzęt krytyczny – czyli sprzęt, którego zanieczyszczenie drobnoustrojami stanowi wysokie ryzyko powstania zakażenia są to 

narzędzia, które uszkadzają skórę i błony śluzowe np. narzędzia chirurgiczne. Sprzęt krytyczny musi być sterylny czyli poddany 

dezynfekcji wstępnej / właściwej i/ lub maszynowej a następnie sterylizacji. 

• Sprzęt pół-krytyczny – sprzęt pozostający w kontakcie z nieuszkodzonymi błonami śluzowymi np. fibro-endoskopy, 

laryngoskopy itp. musi być poddany dezynfekcji wysokiego stopnia. 

• Sprzęt nie – krytyczny – są to narzędzia / sprzęt który ma kontakt z nie uszkodzoną skórą pacjenta , musi być poddany myciu i 

dezynfekcji np. aparaty do mierzenia ciśnienia, stetoskopy, elektrody itp. Powinien być wolny od chorobotwórczych 

drobnoustrojów. 
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3. Opis postępowania 

 

 
Metoda zanurzenia 

 

 

 

Mechaniczna metoda termiczno – 

chemiczna 

 

 

 

Metoda przecierania 

 

 

 

Metoda 

spryskiwania 

 
Dezynfekcja 

wstępna 

Dezynfekcja 

wysokiego 

sto pnia 

 

 

 

 

 

 

Co ? 

 

 

 

 

 

Narzędzia i pozostały sprzęt medyczny 

odporny na zanurzenie w wodzie np. 

mankiety do mierzenia ciśnienia, stazy, 

butelki do tlenoterapii, itp. 

 

 

 

 

 

Narzędzia i pozostały sprzęt 

medyczny odporny na zanurzenie 

w wodzie i temperaturę 

Powierzchnie i sprzęt medyczny wrażliwy 

na zanurzenie np. stetoskopy, głowice 

USG, powierzchnie respiratorów, 

monitorów, długopisy, telefony, 

identyfikatory, oprawy na karty 

gorączkowe, dokumentacje 

medyczną,klawiatura komputera, itp. 

 

 

 

 

 

Tylko miejsca czyste, 

trudno 

dostępne 
  

 

Powierzchn

ie, sprzęt 

czysty 

 

 

Powierzchni

e 

zanieczyszcz

one 

Powierzchni

e 

zanieczyszcz

one 

materiałem 

organicznym 

(np. krew) 

 

 

 

 

 

 

Czym ? 

 

 

 

 

 

Preparat myjąco - 

dezynfekujący o 

spektrum B, F, V, 

Tbc 

 

 

 

 

 

Preparat 

dezynfekujący lub 

myjąco - 

dezynfekujący o 

 

 

 

 

 

Preparat myjąco – 

dezynfekujący o spektrum 

bójczym przynajmniej B, F, V, 

Tbc + temperatura 

Alkoholow

y preparat 

dezynfekują

cy o 

spektrum 

stosowany

m do 

zagrożenia 

 

 

 

 

 

Preparat 

myjąco – 

dezynfekują

cy o 

Środek na bazie 

aktywnego 

chloru lub 

tlenu preparat o 

spektrum 

przynajmniej B, 

F, V, Tbc ew. 

pakiet 

 

 

 

 

 

Preparat 

alkoholowy o 

spektrum 

stosownym do 
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spektrum B, F. V, 

Tbc, S 

(w 

przypadku 

powierzchn

i 

wrażliwych 

na alkohol 

preparat 

bezalkoholo

wy) 

spektrum 

stosownym 

do 

zagrożenia 

bezpieczeństwa 

( chusteczka 

nasączona 

preparatem 

chlorowym) 

zagrożenia 

 

 
Metoda 

zanurzenia 

 

 

 

Mechaniczna metoda termiczno 

- chemiczna 

 

 

 

Metoda przecierania 

 

 

 

Metoda 

spryskiwania 

  

 

Dezynfekcja 

wstępna 

 

 

Dezynfekcja wysokiego 

stopnia 

 

 

Jak ? 

- bezpośrednio po użyciu 

umieścić w pojemniku 

(wanience) z sitem 

- odnotować datę i 

godzinę 

- po upłynięciu 

wymaganego dla 

osiągnięcia 

skuteczności 

dezynfekcji czasu 

działania wyciągnąć 

sito wraz z 

dezynfekowanym 

sprzętem, dokładnie 

wypłukać, umyć pod 

- po przeprowadzonym 

procesie dezynfekcji 

wstępnej umieścić 

sprzęt w wanience z 

bezpośrednio przed 

w/w czynnością 

przygotowanym 

preparatem 

przeznaczonym do 

chemicznej dezynfekcji 

wysokiego stopnia 

- odnotować datę i 

godzinę 

- po upłynięciu 

wymaganego dla 

 

 

 

 

 

 

 

- po dezynfekcji wstępnej lub 

bezpośrednio po użyciu 

umieścić na tacach myjki 

dezynfekatora tak, aby 

możliwe było swobodne 

dotarcie roztworu środka 

myjąco – dezynfekującego do 

wszystkich mytych i 

dezynfekowanych powierzchni 

 

 

 

- przetrzeć 

dezynfekowaną 

powierzchnię 

- pozostawić 

wilgotną na 

wymagany czas 

działania ( 

osiągnięcia 

wymaganego 

spektrum działania 

stosownego do 

zagrożenia) 

- wg Procedury 

postępowania z 

powierzchnią 

zanieczyszczoną 

materiałem 

zakażnym 

- spryskać 

dezynfekowane 

miejsce 

preparatem 

- pozostawić 

wilgotne na 

wymagany czas 

działania (czyli 

osiągnięcia 

wymaganego 

spektrum 

działania 

stosownego do 

zagrożenia) 
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bieżącą wodą 

conajmniej jakości 

wody pitnej, osuszyć. 

 

 

Sprzęt/ narzędzia są 

przygotowane do 

dezynfekcji wysokiego 

stopnia lub dezynfekcji 

mechanicznej. 

osiągnięci a czasu 

skutecznej dezynfekcji 

wysokiego stopnia 

wyciągnąć sito wraz z 

dezynfekowanym 

sprzętem, dokładnie 

wypłukać wodą co 

najmniej jakości wody 

pitnej, dokładnie 

wysuszyć 

narzędzi / sprzętu 

- po zakończeniu cyklu mycia i 

dezynfekcji w/w sprzęt / 

narzędzia poddać sterylizacji. 

  - zdezynfekowany 

sprzęt, narzędzia są 

przygotowane do 

pakietowania i 

sterylizacji 

    

  Alternatywą dla 

chemicznej dezynfekcji 

wysokiego stopnia jest 

mechaniczna 

dezynfekcja termiczna 
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Metoda 

zanurzenia 

 

 

 

Mechaniczna metoda termiczno 

- chemiczna 

 

 

 

Metoda przecierania 

 

 

 

Metoda spryskiwania 
  

 

Dezynfekcja 

wstępna 

 

 

Dezynfekcja wysokiego 

stopnia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwagi 

Stosować bezpośrednio 

po użyciu, jako 

przygotoanie do 

dezynfekcji wysokiego 

stopnia lub mechanicznej 

dezynfekcji. W 

przypadku niemożliwości 

wykonania dezynfekcji 

wstepnej poprzez 

zanurzenie należy użyty 

sprzęt umieścić w 

pojemniku i dokładnie 

pokryc wszystkie jego 

powierzchnie 

przeznaczonym do tego 

celu preparatem w piance 

i tak zabezpieczony 

przekazać w ciągu max 

48 godz do Centralnej 

Sterylizatorni. 

 

 

„ Brudny” sprzęt nie 

można przechowywać „ 

na sucho „ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Czas działania preparatów 

dezynfekcyjnych lub myjąco – 

dezynfekcyjnych do 

powierzchni nie powinien 

przekraczać 15 min. 

 

 

 

 

 

Nie stosować przy 

prawdopodobieństwie 

obecności gruźlicy oraz do 

powierzchni brudnych/ 

zanieczyszczonych 
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Uwaga 

Działania powyższe nie dotyczą postępowania z endoskopami. W przypadku endoskopów obowiązuje procedura postępowania z endoskopami. 

 

 
 

 

MYCIE, DEZYNFEKCJA RĄK I CIAŁA 
 

Nazwa środka Stężenie robocze Czas działania Spektrum Związki aktywne Zastosowanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desderman pure płyn / 

żel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Płyn do higienicznej i 

chirurgicznej 

dezynfekcji rąk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 – 90 sek 

 

 

 

 

 

 

 

desderman® pure 

posiada właściwości 

bakteriobójcze, 

bójczewobec grzybów 

drożdżopodobnych i 

wirusobójcze wobec 

HIV, HBV, HCV, herpes 

simplex viruses, rota, 

noro, adeno,polio, 

vaccinia i SARS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Substancje czynne: 

Etanol (96%) - 78,2 

g/100g roztworu Bifenyl-

2-ol - 0,1 g/100g roztworu 

Preparat należy 

stosować bez 

rozcieńczenia 

bezpośrednio na 

skórę rąk. 

• Higieniczna 

dezynfekcja rąk (EN 

1500) - 30 sekund 

(3ml) 

• Chirurgiczna 

dezynfekcja rąk 

(EN 12791) - 2 x 

5ml 
(łącznie:10ml) w 
czasie 90 sek. 

• Mycobacterium 

tuberculosis - 

30 sek. 

• wirusobójcze 

Wykaz antyseptyków, środków dezynfekcyjnych oraz myjąco – dezynfekujących stosowanych w PCZ Sp. z o.o. we Lwówku Śląskim 



8/40 PROCEDURA 

WYKONANIA PROCESÓW DEKONTAMINACJI NARZĘDZI, SPRZĘTU 

MEDYCZNEGO,POWIERZCHNI 

 

Sporządził : Sprawdził: Zatwierdził: 

Data ewaluacji: 19.07.2023 r.  

wobec HIV, 

HBV, HCV - 30 

sek. 

• vaccinia - 30 sek. 

• poliowirusy (z 

obciążeniem) 

- 3 min. 

• poliowirusy (bez 

obciążenia) - 

1 min. 

• adenowirusy - 15 

sek. 

• rotawirusy - 30 

sek. 

• herpes 

 

 

Desmanol® pure płyn 

/gel 

 

 

Alkoholowy żel do 

dezynfekcji rąk 

 

 

30 – 90 sek 

desmanol® pure gel 

posiada właściwości 

bakteriobójcze, 

zabójcze wobec grzybów 

drożdżopodobnych, 

prątków i wirusobójcze 

wobec HIV, HBV, HCV, 

Rota, Noro, Adeno i 

Vaccinia. 

Substancje czynne: 

propan-2-ol - 75,0 

g/100 g roztworu 

Zalety : 

szerokie spektrum 

działania 

innowacyjna formuła 

substancji 

pielęgnujących (D-

pantenol i 

etyloheksylogliceryna) 
 

      

nie zawiera substancji 

barwiących oraz 

zapachowych 

do higienicznej i 

chirurgicznej 
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dezynfekcji rąk 

testowany 

dermatologicznie 

desmanol® pure gel 

stosuje się do 

higienicznej i 

chirurgicznej 

dezynfekcji rąk, w 

szczególności w 

zakładach opieki 

zdrowotnej i 

innych 

placówkach 

związanych z 

ochroną 
      

Zalety 

  nie zawierająca mydła 

emulsja 

myjąca 

  dermatologicznie 

przebadana 

Sensiva® wash lotion 
 odpowiednia dla 

skóry wrażliwej i 

zniszczonej 

 

emulsja myjąca 

 

Dobrze tolerowany przez 

skórę preparat do mycia 

na bazie syntetycznych 

środków powierzchniowo 

czynnych. Zawiera 

alantoinę o właściwościach 

łagodzących podrażnienia 

zawiera składnik o 

właściwościach 

nawilżajacych i 

łagodzących 

nie zawiera 

barwników i 

substancji 
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skóry. zapachowych 

pH neutralne dla skóry 

  nie zawiera 

parabenów 

   

Obszary zastosowania 

  sensiva® - emulsja 

myjąca została 

opracowana do 

mycia rąk,ciała i 

włosów: 

  • wszystkich rodzajów 

skóry, 
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• przed higieniczną 

dezynfekcją 

rąk, 

• przed 

chirurgiczną 

dezynfekcją 

rąk, 

• ogólnej higieny i 

mycia ciała pod 

prysznicem lub do 

kąpieli 

całego ciała, także 

przy 

nadwrażliwości na 

mydło, 

• mycia pacjentów 

przed zabiegami 

operacyjnymi, 

• mycia w 

przypadku 

nietrzymania moczu, 

dłuższych 

okresach leżenia w 

łóżku, w świądzie 

odbytu i sromu, 

• w profilaktyce 

oraz 

pomocniczo w 

leczeniu 
pieluszkowego 
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zapalenia skóry u 

niemowląt i w 

zapaleniach skóry w 

okolicy 

analno-genitalnej, 

• mycia 

kikutów 

poamputacyjnych 

oraz w 

zapobieganiu 

nawrotom i 

infekcjom wtórnym, 

• mycia w 

przypadku 

nadmiernego pocenia 

się oraz do usuwania 

nieprzyjemnego 

zapachu ciała 

spowodowanego 
chorobą 

- łagodnego mycia 

twarzy i włosów 

  

octenisan® cleaning 

solution 

Płyn do mycia 

zewnętrznych 

narządów płciowych 

przed 

   
Zalety 

nie podrażnia, nie 

uczula 

 
badaniem lekarskim 

(takim jak 

cewnikowanie,pobieranie 

materiału 

   bezbolesny i 

nietoksyczny 

względem błony 

śluzowej 
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diagnostycznego z kanału 

rodnego) oraz do mycia 

przedzabiegowego i 

okołoporodowego. 

ochrania i pielęgnuje 

skórę redukuje 

nieprzyjemne zapachy 

zawiera oktenidynę 

Preparat stosuje się na 

skórę, błonę śluzową 

bez 

rozcieńczania. 

Opakowanie należy 

otworzyć przy 

pomocy czystych 

nożyczek. 

octenisan® cleaning 

solution 

należy aplikować 

na czystą 

bawełnianą myjkę, 

gazę lub 

bezpośrednio na 

obszar poddawany 

myciu. Preparat nie 

wymaga spłukiwania. 

W przypadku mycia 

przedzabiegowego 

należy zwrócić 

uwagę na dokładne 

zwilżenie 

powierzchni 

skóry, co najmniej 
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przez 1-2 minuty 

przed 

przystąpieniem do 

dalszych czynności. 

 

 

 

 

octenisan® 

wash cap 

czepek 

 

 

Nasączony czepek 

jednorazowy do 

dekontaminacji 

włosów i 

skóry głowy poprzez 

czyszczenie fizyczne, 

bez użycia wody. 

  

 

Czepek do mycia głowy 

należy umieścić na 

głowie tak, aby 

wszystkie włosy zostały 

przykryte. Roztwór 

znajdujący się wewnątrz 

czepka należy dokładnie 

wmasować 

  

   we włosy i skórę głowy i pozostawić 

na przynajmniej 5 minut. 

  

Podczas stosowania należy zwrócić 
uwagę na to, by roztwór znajdujący 

się wewnątrz czepka nie dostał się do 

oczu. W razie kontaktu z oczami, 

oczy należy dokładnie wypłukać 

dużą ilością wody. 

W razie potrzeby opakowanie można 
podgrzać w kuchence 

mikrofalowej (maksymalnie 20 sek / 

600 W). Opakowanie 

 

 

 

Zalety 

dekontaminacja włosów i skóry 

głowy, 

gotowy do użycia, 

bez użycia wody, 

należy ostrożnie otworzyć. Jeżeli 
opakowanie zostało 

bez substancji zapachowych i 

barwników, 

podgrzane, przed zastosowaniem u 

pacjenta należysprawdzić 

temperaturę czepka. Czepek do 

mycia głowy 

nie wymaga spłukiwania, 

zawiera oktenidynę 

można stosować u pacjentów bez 

jakichkolwiek dodatkowych środków 

 

   
Do jednorazowego użytku. 

Tylko do użytku 

 
octenisan® - emulsja 

myjąca to preparat do 
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zewnętrznego. mycia włosów 

i ciała o działaniu 

dekontaminującym 

(również dla 

pacjentów z MDRO), 

ze specjalnie 

dobranymi 

substancjami 

pielęgnującymi

, oraz 

delikatnymi dla 

skóry 

związkami 

powierzchniowo 

czynnymi i 

dichlorowodorkiem 

oktenidyny. 

  Nie stosować w postaci 

wlewów lub 

wstrzyknięć. Nie 

stosować 
  do płukania pęcherza 

moczowego. 
Nie używać łącznie z 

Octenisan wash 
lotion 

 innymi mydłami, 

maściami, olejkami, 

enzymami, anionowymi 

emulsja myjąca Emulsja myjąca do ciała i 

włosów , W 

PROFILAKTYCE 

PRZED I 

POOPERACYJNEJ 

tenzydami, gdyż mogą one 
ujemnie 

wpływać na właściwości 

produktu. Nie należy 

stosować preparatu jeśli 

występują 

   

lub są podejrzewane 

reakcje alergiczne na 

którykolwiek ze 

składników preparatu. 

Chronić przed dziećmi. 

Chronić przed 

bezpośrednim 

promieniowaniem 

słonecznym. Nie 

stosować 

 

Wyjątkowy skład 

chemiczny 

preparatu, zapobiega 

wysuszeniu 

skóry i pomaga w 

zachowaniu naturalnej 

bariery ochronnej 

skóry. 

po upływie terminu 

ważności. 

Termin ważności: 4 lata 

octenisan® - 

dekontaminująca 

emulsja myjąca 
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posiada 

 właściwości 
pielęgnujące oraz 
zawiera alantoinę - 
substancję 

 o 

właściwościach 

pielęgnujących 

skórę i 

oktenidynę - 

 substancję mającą 

właściwości 

dekontaminacyjne

. 

  

Wskazówki 

dotyczące 

stosowania 

 Do kąpieli pod 

prysznicem lub 

mycia włosów 

preparat 
 octenisan® - 

dekontaminująca 

emulsja myjąca 

stosować tak 
 jak inne przeznaczone 

do tego celu 

preparaty. 

Przestrzegać 
 czasu działania. 

Nanieść 

nierozcieńczony 
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preparat 

octenisan® 

 - dekontaminująca 

emulsja myjąca na 

wilgotną myjkę, 

natrzeć 
 ciało, odczekać 60 

sekund i 

spłukać 
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Sensiva dry skin balm  

 balsam do rąk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gotowy do użycia 

.Balsam do 

regeneracji skóry 

rąk. 

    

 

 

 

 

Lagodny balsam 

przeznaczony do 

pilęgnacji  i ochrony 

suchej podrażnionej 

skóry. Preparat może 

być również 

stosowany do 

pielęgnacji całego 

ciała. , reguluje 

poziom lipidów 

skory. Zawiera w 

swoim składzie 

masło shea i wit. E . 

Szybko się wchłania 

, ph naturalne dla 

skóry , nie zawiera 

barwników i 

parabenów.  
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ODKAŻANIE SKÓRY I BŁON ŚLUZOWYCH 

 
 

Nazwa środka Stężenie robocze Czas działania Spektrum Związki aktywne Zastosowanie 

  

 

Kodan tinkture forte 

bezbarwny/ 

barwiony 

 

 

 

Gotowy do użycia 1000 ml 

250 ml z atomizerem 

 

 

 

do 2 

min 

 

 

 

B, F, V, Tbc 

 

 

 

Zawiera trzy substancje 

aktywne oraz nadtlenek 

wodoru 

- dezynfekcja skóry 

przed iniekcjami, 

pobieraniem krwi, - 

dezynfekcja skóry 

przed zabiegiem, 

punkcją, oznaczanie 

pola operacyjnego 

- opatrywanie ran, 

zdejmowanie szwów 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

B, V, F, pierwotniaki 

 

 

 

Dichlorowodorek 

octenidyny, akohol 

● odkażania i 

wspomagającego 

leczenia małych, 

powierzchownych ran 

oraz dezynfekcji 
 

1 

min 
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Octenisept 

Gotowy do użycia 

1000 ml 250 ml z 

atomizerem 

 fenoksyetylowy skóry przed 

zabiegami 

niechirurgicznymi 

● wspomagającego 

postępowania 

antyseptycznego w 

obrębie zamkniętych 

powłok skórnych po 

zabiegach – np. 

szwów 

pozabiegowych 

● wielokrotnego, 

krótkotrwałego 

leczenia 

antyseptycznego w 

obrębie błon 

śluzowych i 

sąsiadujących tkanek 

przed i po 

procedurach 

diagnostycznych w 

obrębie narządów 

płciowych i odbytu, w 

tym pochwy, sromu i 

żołędzi prącia, a także 

przed 

cewnikowaniem 

pęcherza moczowego 

● w pediatrii (m. 

in. do 

pielęgnacji 

kikuta 

pępowinowego) 
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● do dezynfekcji jamy 

ustnej 

     (np. afty, 

podrażnienia 

spowodowane 

noszeniem aparatu 

ortodontycznego lub 

protezy 

dentystycznej) 

● ograniczonego 

czasowo, 

wspomagającego 

leczenia 

antyseptycznego 

grzybicy 

międzypalcowej 

● w obrębie narządów 

rodnych np. stanach 

zapalnych pochwy, a 
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także w obrębie 

żołędzi prącia 

mężczyzny 

Octenisept jest 

przeznaczony do 

stosowania u 

dorosłych i dzieci w 

każdym wieku 

 

 

Octenilin- płyn do  

irygacji ran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gotowy do 

użycia 350 

ml płyn 

 

Gotowy do użycia żel 

 

20 ml / 250 ml 

  

 

 

 

 

 

B, V, F, pierwotniaki 

 

 

 

Octenidyna 

 

 

szybkie i skuteczne 

oczyszczanie ran, 

nawilżanie i przyśpieszanie 

naturalnego procesu 

gojenia rany 

Roztwór do 

irygacji / 

oczyszczania ran, 

usuwa biofilm 

bakteryjny 

- bezbolesne 

zdejmowanie 

opatrunków 

przyschniętych lub 

pokrytych skrzepem 

 

 

-Sterylny żel, gotowy 

do użycia wyrób 

medyczny,zawierający 

octenidenę,oraz 

hydroksycelulozę, bez 

poliheksanidyny, 

alkoholu,środków 

konserwujących, służy 

nawilżeniu i 

oczyszczeniu ran np. 

osadu włóknika, 

skrzepów, tkanki 

nekrotycznej i 



23/24 PROCEDURA 

WYKONANIA PROCESÓW DEKONTAMINACJI NARZĘDZI, SPRZĘTU 

MEDYCZNEGO,POWIERZCHNI 

 

Sporządził : Sprawdził: Zatwierdził: 

Data ewaluacji: 19.07.2023 r.  

 

 

 

 

 

Octenilin – żel na rany 

 

biofilmu bakteryjnego, 

może być stosowany 

do ran termicznych ( 

oparzeń), utrzymuje 

wilgotne środowisko 

rany, wspomaga 

proces gojenia, 

pochłania brzydki 

zapach z rany, stabilny 

przez 5-6 tygodni od 

pierwszego otwarcia, 

hamuje wzrost bakterii 

w żelu i w opatrunku. 

 

 

 

 

 

OCTENISEPT KREM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opakowanie 50 m 

 

 

 

 

Wspomaga proces 

regeneracji naskórka w 

fazie epitalizacji, polecany 

przy AZS, pielęgnacja 

skóry po radioterapii 

 Preparat 

zawierającyboctenidynę, 

bisabol, pantenol oraz 

parafinę ciekłą  bez  

zawartości substancji 

barwiących i 

zapachowych  

Preparat w 

postaci kremu , 

chroniący i 

intensywnie 

pielęgnujący 

podrażnioną , 

suchą , popękaną 

i łuszczącą się 

skórę. 

Pobudzający 

proces naturalnej 

regeneracji 

naskórka.  
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   Skuteczność mikrobiologiczna :   

 

 

 

 

OCTENISEPT 

ORAL MONO  

  

B  ( Stahpylococcus aureua, 

Escherichia coli, 

Pseudomonas aeruginosa), 

F (Candida albicans) w 

czasie do 60 s 

 

 

 

 

 

 

 

Dichlorowodorek  

octenidyny , 

glicerol, 

glukonian sodu 

 

 

Antyseptyczny preparat 

do płukania jamy ustnej o 

miętowym aromacie , do 

czasowego zmniejszenia 

liczby bakterii w jamie 

ustnej oraz czasowego  

zahamowania tworzenia  

się płytki nazębnej , w 

pzrypadku niedostatecznej  

hihieny jamy ustnej . 

Gotowy do użycia , 

bezbarwny , bez 

zawartości 

poliheksanidyny , 

chlorchesydyny, alkoholu. 

Nieprzebarwiający 

szkliwa. . Produkt 
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leczniczy.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Citroclorex 2% MD 

 

 

 

 

Gotowy do użycia 100ml/ 

250 ml 

 

 

 

Działanie przedłużone do 

24 h 

 

 

 

 

 

 

B,V,F,Tbc 

 

 

 

Chlorheksydyna, alkohol 

izopropylowy 

Preparat 

przeznaczony do 

szybkiej dezynfekcji 

zewnętrznych , 

elementów 

centralnych i 

obwodowych 

cewników dożylnych 

(wejścia do kanału 

wkłucia, części 

kanałów, korki, 

kraniki ) 



26/40 PROCEDURA 

WYKONANIA PROCESÓW DEKONTAMINACJI NARZĘDZI, SPRZĘTU 

MEDYCZNEGO,POWIERZCHNI 

 

Sporządził : Sprawdził: Zatwierdził: 

Data ewaluacji: 19.07.2023 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Braunol 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gotowy do użycia 

1000 ml lub rozcieńczony 

sterylną wodą lub solą 

fizjologiczną wg ulotki 

informacyjnej 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 sek / 1 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

B,F,V,Tbc, S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wodny roztwór PVP - jodu 

- Odkażanie i 

odtłuszczanie skóry 

ubogiej w gruczoły 

łojowe przed 

iniekcjami i 

punkcjami oraz błon 

śluzowych 

- Odkażanie i 

odtłuszczanie skóry 

ubogiej w gruczoły 

łojowe przed 

zabiegami 

operacyjnymi, 

punkcjami stawów, 

jam ciała, pustych 

organów oraz błon 

śluzowych 

- irygacja pochwy, 

jamy ustnej, pęcherza 

moczowego, ran, ran 

pooperacyjnych, jam 

stawowych, jamy 

otrzewnowej 

(rozcieńczony 



27/40 PROCEDURA 

WYKONANIA PROCESÓW DEKONTAMINACJI NARZĘDZI, SPRZĘTU 

MEDYCZNEGO,POWIERZCHNI 

 

Sporządził : Sprawdził: Zatwierdził: 

Data ewaluacji: 19.07.2023 r.  

 

 

 

 

 

 

 

Prontosan – płyn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opakowanie 350 ml 

   

 

 

 

 

 

Poliheksanidyna, betaina 

 

Sterylny, gotowy do 

użycia roztwór 

służący do irygacji, 

czyszczenia, 

nawilżania ran 

ostrych, przewlekłych, 

oparzeniowych I-II 

stopnia, usuwania 

włóknistych 

płaszczyzn i 

biofilmów z rany 

zapewniający ochronę 

tkanki , 

bezzapachowy, nie 

wykazuje działania 

dezynfekcyjnego 

 

 

 

 

Prontosan - żel 

 

 

 

 

Opakowanie 30 ml / 250 

ml 

   

 

 

 

 

 

Poliheksanidyna, betaina 

Sterylny, gotowy do 

użycia roztwór 

służący do irygacji, 

czyszczenia, 

nawilżania ran 

ostrych, przewlekłych, 

oparzeniowych I-II 

stopnia, usuwania 

włóknistych 

płaszczyzn i 

biofilmów z rany 

zapewniający ochronę 

tkanki , 

bezzapachowy, nie 

wykazuje działania 

dezynfekcyjnego 
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DEZYNFEKCJA NARZĘDZI, SPRZĘTU MEDYCZNEGO, ENDOSKOPÓW 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ANIOZYME   X3 

 

 

 

 

 

karnister    5 l 

 
 

 

 

 

B,F ,V,  w warunkach 

brudnych w stężeniu 5- 7 

minut  

 

 

 

 

 

QAV, chlorhexydyna, 

niejonowe środki 

powierzchniowo czynne i  

kompleks trzech enzymów  

( proteaza, amylaza, lipaza ) 

 

 

 

 

 

Neutralny preparat do 

manualnego mycia i 

wstępnej dezynfekcji 

narzędzi  medycznych 

i chirurgicznych  oraz 

sprzętu 

endoskopowego przed 

sterylizacją.  
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SEKUSEPT  ACTIV  2 %  

 
 

 

 
 

 

opakowanie   6 kg 

  

 

 

 

 

 

 

 

B,F,Tbc, V,S  do 15 min  

 

 

 

 

 

 

 

na bazie nadwęglanu sodu oraz 

kwasu nadoctowego  

Preparat do mycia i 

dezynfekcji narzędzi  

chirurgicznych i 

endoskopów giętkich , 

oparty o działanie 

sktywnego tlenu : w 

postaci granulatu lub 

proszku, bez 

stosowania aktywatora  

z możliwością kontroli 

aktywności npreparatu 

przy pomocy pasków 

testowych ,Roztwór 

preparatu należy 

przygotowywać 

codziennie.  

 

 

 

Gigazyme 

 

 

Opakowanie 2 l 

  na bazie enzymów i 

niejonowych t 

enzymów,nie zawiera 

związków 

powierzchniowo czynnych 

i fosforanów 

Enzymatyczny preparat 

myjący do 

endoskopów , narzędzi 

chirurgicznych oraz 

oprzyrządowania 

anestezjologicznego, 

zawiera substancje 

chroniące przed 
 

 
     korozją, możliwość 

stosowania w 

myjkach 

ultradźwiękowych, 

płynny koncentrat, 

wyrób medyczny 
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Gigazyme ACTIFOAM  + 

 

 

 

 

Opakowanie 750 ml  ze 

spryskiwaczem  

  

 

Panka działa 

bakteriobójczo , 

drożdżakobójczo , bójczo 

względem wirusów  

osłonkowych , 

tuberkulobójczo , 

prątkopójczo  

 Enzymatyczna pianka 

do mycia i wstępnej 

dezynfekcji narzędzi 

chirurgicznych . 

Produkt zapewnia 

ochronę narzędzi i 

personelu medycznego 

, na bazie trzech 

enzymów ( protaza, 

lipaza, amylaza ), 

Produkt gotowy do 

użycia , mający 

doskonałą 

kompatybilność 

materiałową.  Wyrób 

medyczny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikrozid AF Liquid 

 

 

Opakowanie 1 l ze 

spryskiwaczem 

  

 

Działa bakteriobójczo 

(łącznie z MRSA), 

prątkobójczo, 

drożdżakobójczo,wirusa 

polyoma SV40. W czasie  

od 1- 5 min 

 Gotowy do użycia 

preparat na bazie 

mieszaniny alkoholi 

do 

szybkiej dezynfekcji 

wyrobów i 

wyposażenia 

medycznego.Do 

szybkiej dezynfekcji 

powierzchni wyrobów 

medycznych 

odpornych na 

działanie 

alkoholi. 

Stosowany np. 

do dezynfekcji: 
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zestawów 

zabiegowych, leżanek 

przeznaczonych do 

badania pacjentów, 

stołów 

operacyjnych, 

powierzchni 

przyrządów 

medycznych. 

Przeznaczony do 

dezynfekcji sprzętu 

stomatologicznego, w 

tym końcówek 

 

      
stomatologicznych. Z 

możliwością 

stosowania na 

oddziałach 

neonatologicznych i 

noworodkowych. 
  

 

 

 

Sanosil S010   MEDICAL 

 

(Nocolyse Neutral) 

 

 

 

Butelka 1 l 

 

 

 

Wg procedury 

 

 

 

B, V,F,S 

 

 

 

nadltenek wodoru, 

kationy srebra 

środek 

dezynfekcyjny 

przeznaczony do 

urządzenia 

NOCOSPRAY. 

Gotowy do użycia 

roztwór wodny. 

Biodegradowalny w 

99,9%. 

Bezzapachowy. Brak 
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śladów osadu po 

użyciu. Brak korozji. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikrozid uniwersal 

wipes - 

chusteczki 

 

 

 

 

Chusteczki do szybkiej 

dezynfekcji 

  

 

działają bakteriobójczo, 

drożdżakobójczo, bójczo 

wobec prątków gruźlicy, 

wirusobójczo wobec 

wirusów osłonkowych 

(BVDV, vaccinia), 

adenowirusa, wirusa 

polyoma SV40, 

norowirusa oraz 

rotawirusa. 

 

 

 

Czas działania od 15 s do 5 

min wg ulotki, 

100 g roztworu, którym 

nasączone są chusteczki 

zawiera: 17,4 

g Propan-2-ol, 12,6 g 

Etanol (94 % w/w) 

Chusteczki do 

szybkiej 

dezynfekcji 

powierzchni 

wyrobów 

medycznych we 

wszystkich obszarach 

podwyższonego 

ryzyka, gdzie jest 

wymagana szybkość 

działania i szeroka 

kompatybilność 

materiałowa np. 

powierzchnie 

aparatury 

specjalistycznej. 

Produkt może być 

używany do 

dezynfekcji głowic 

sond USG. 
  

 

 

 

Mikrozid Sensitive Liguid  

 

 

 

Opakowanie 1 l ze 

spriskiwaczem  

  

 

 

B,F,V 

od 1 – 15 min 

  

Bezalkoholowy 

gotowy do użycia 

preparat do szybkiej 
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dezynfekcji 

powierzchni wyrobów 

medycznych . Bez 

zawartości alkoholu i 

aldehydów,  do 

stosowania z 

głowicami USG,  

bezpieczny dla szkła  

akrylowego , leżanek 

do badań pacjenta, 

stołów operacyjnych, , 

powierzchni 

przyrządów 

medycznych.  
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Incidin  OxyWipe S   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opakowanie  100 szt  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B,F,Tbc, S (Cl. Difficile) V 

 

czas działania od 1- 15 

min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incidin OxyWipe 

S: Sporobójcze, 

szybkodziałające, 

gotowe do użycia 

chusteczki 

dezynfekcyjno-

myjące do 

powierzchni 

wyrobów 

medycznych, 

wszystkich 

rodzajów 

powierzchni w 

obszarze 

medycznym, a 

także powierzchni 

mających kontakt 

z żywnością.  

 

Okres trwałości 

po pierwszym 

otwarciu:  

OxyWipe S: 1 

miesiąc 
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DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI SZPITALNYCH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oxivir plus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podłączony do Systemu 

Qanto select 

  

 

 

 

 

 

 

B (w tym MRSA), V 

(polio,adeno), 

F(aspergillus niger, 

candida albicans), 

- 2,5 %  - 15   min 

Tbc – 3,5 % -  

Clostridium difficile 

  15 % - 10 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nadtlenek wodoru, 

kwas salicylowy, 

substancje 

powierzchniowo 

czynne  

 

Wyrób medyczny 

klasy IIa  

 

 

✓ do stosowania na 

powierzchnie takie jak 

podłogi, ścia- 

ny, meble medyczne, sprzęt 

stanowiący wyposażenie sal, 

inkubatory, wózki szpitalne, 

wyposażenie łazienek, 

wanny, 

brodziki, nocniki, plastikowe 

pojemnik i oraz inne ( w tym 

wykonane z wrażliwych na 

alkohol materiałów jak np. 

szkło, guma czy tworzywa 

sztuczne); 

 do dezynfekcji osprzętu 

anestezjologicznego 

wykona- 

nego z tworzyw miekkich, w 



36/40 PROCEDURA 

WYKONANIA PROCESÓW DEKONTAMINACJI NARZĘDZI, SPRZĘTU 

MEDYCZNEGO,POWIERZCHNI 

 

Sporządził : Sprawdził: Zatwierdził: 

Data ewaluacji: 19.07.2023 r.  

 

 
tym PCV; 

 produkt można nanosić 

także na obicia materiałowe 

mebli tapicerowanych, 

wykładziny, dywany; 

 Oxivir Plus przeznaczony 

jest także do inaktywacji 

zanieczyszczeń 

organicznych takich jak 

krew, wydaliny, 

wydzieliny  
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      Możliwość stosowania w 

obecności pacjentów, nie 

podrażnia dróg 

oddechowych, bez 

zawartości lotnych 

związków organicznych, 

substancji zapachowych, 

barwników. Produkt 

biodegradowalny o 

właściwościach 

odkamieniających. 

 

  

 

 

 

 

INCIDIN PRO  

 

 

 

 

karnister 5 l 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

B,F,V 

0,5 % - 15 min 

 

Tbc -1,5% -  60 min 

  

 

 

Incidin Pro to płynny 

koncentrat, przeznaczony 

do mycia i dezynfekcji 

wszystkich rodzajów 

powierzchni w środowisku 

szpitalnym  
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Chloramix DT / 

Opakowanie 

300 tbl 

 

 

Tabletki dezynfekcyjne 

300 tbl / 

opakowanie 

  

 

B,V,F Tbc, S 

Tabletkowany uniwersalny 

środek na bazie 

aktywnego chloru 

przeznaczony do 

dezynfekcji 

Dezynfekcja 

powierzchni w 

placówkach służby 

zdrowia, 

higienie komunalnej 

oraz przemyśle 

spożywczym 

   zmywalnych 

powierzchni i 

przedmiotów 

- obciążenie 

organiczne niskie - 1 

tabletka /5l wody - 15 

min. 

     

 

 

 

 

- obciążenie 

organiczne wysokie - 

1 tabletka/1,5l wody 
- 15 

    min. wg ulotki 

 

 

 

 

 

 

 

Clinell 

 

 

 

 

 

 

Opakowanie zawierające 

3 chusty 

  

 

 

 

 

 

 

B, Tbc, F, V, S 

kwas nadoctowy, 

nadtlenek wodoru 

Zestaw ściereczek do 

bezpiecznego usuwania 

i dezynfekcji 

zanieczyszczeń z krwi 

oraz innych płynów 

ustrojowych. Pakiet 

zawiera 1 chłonną 

chustę z właściwym 

środkiem 

dezynfekującym i 2 

mniejsze chusty 
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dezynfekcyjne 

znajdujące się w 1 

wielokrotnie 

zamykanej torbie 

foliowej. Bez 

zawartości chloru. 

4. Zasady ogólne 

• przestrzegać zaleceń w/w środków w zakresie użytkowania i doboru 

• przy procesie dekontaminacji stosować odzież ochronną 

5. Podstawa prawna 

• Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. O zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ( Dz.U. z dnia 18 stycznia 2018 r. Poz. 

151) 
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POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA SIĘ PRACOWNIKÓW Z PROCEDURĄ 
 

(odpowiedzialny kierownik komórki organizacyjnej) 
 

 

L.p. Data Nazwisko i imię Stanowisko Oddział Podpis 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 


